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Gewährleistung
Beachten Sie den Gewährleistungsverlust und Haftungsausschluss bei unerlaubten Eingriffen in das System. 
Änderungen bzw. Eingriffe in die Systemkomponenten dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
LAMBRECHT meteo GmbH durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gewährleistung beinhaltet nicht:

1.	 Mechanische Beschädigungen durch äußere Schlageinwirkung (z. B. Eisschlag, Steinschlag, Vandalismus)

2.	 Einwirkungen oder Beschädigungen durch Überspannungen oder elektromagnetische Felder, welche über die 
in den technischen Daten genannten Normen und Spezifikationen hinausgehen. 

3.	 Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, wie durch falsches Werkzeug, falsche Installation, falsche 
elektrische Installation (z.B. Verpolung) usw.

4.	 Beschädigungen, die zurückzuführen sind auf den Betrieb der Geräte außerhalb der spezifizierten 
Einsatzbedingungen.

Beschreibung
Der Sensor 16203 dient zur Messung der Sonnenscheindauer. Die Sonnenscheindauer ist als die Zeit definiert, in der 
die direkte Sonnenstrahlung den Wert von 120 W/m2 übersteigt.  
Die Sensor-Eigenschaften sind rückführbar auf Referenzgeräte der WRR = World Radiometric Reference. 

Besonderheiten
•	 Wasserdichte, steckbare Kabelverbindung für einfache Wartungs- und Installationsarbeiten

•	 Gut sichtbarer Feuchtigkeitsindikator zur verbesserten Visualisierung des Zeitpunktes für den Austausch der 
Trocknungspatrone

•	 Innovatives Trocknungspatronen-System mit erhöhter Kapazität für längere Einsatzdauer und sehr einfach 
austauschbar

•	 Glaszylinder (statt Plastik) für verbesserten Schutz gegen Kratzer aufgrund äußerer mechanischer Einwirkungen

•	 Sehr geringe Leistungsaufnahme, insbesondere bei inaktiver Heizung, für effizienten Einsatz an automatischen 
Wetterstationen 

•	 Integrierte Heizung mit 2 praxisoptimierten Heizstufen zur Gewährleistung eines jahreszeitunabhängigen 
Messbetriebes (Option)

Die integrierte Heizung ist immer dann von Bedeutung, wenn die Messwerterfassung durch Tau-, Frost-, Eis- oder 
Schneeablagerungen auf dem Sensor beeinflusst werden könnte. Die 2 Heizstufen können optimal zur Tau- oder 
Schneeabschmelze gesteuert werden, wodurch eine Erhöhung der Zuverlässigkeit der Messergebnisse erzielt wird.
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Installation
•	 Die Installation ist in allen geografischen Regionen möglich.

•	 Mindestvoraussetzungen für korrekte Messungen:  
1.	 Ungehinderte Sonneneinstrahlung auf den Sensor 
2.	 Der Abstand zum nächsten Hindernis mit der Höhe h sollte größer 10 x h sein 
3.	 Mastmontage auf festem Untergrund 
4.	 Geeignete Montagevorrichtungen zur Minimierung von beeinflussenden Luftströmungen

•	 Die Ausrichtung des Sensors erfolgt parallel zur Nord-Süd Achse.

•	 Der Sensor wird zunächst senkrecht gestellt und anschließend bis zu einem Neigungswinkel = Breitengrad ± 1° 
geneigt.

•	 Der Sensor wird dann innerhalb von ± 5° zum nächstliegenden Pol ausgerichtet.

Entsorgung
Die LAMBRECHT meteo GmbH ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register ear erfasst und registriert unter:

WEEE-Reg.-Nr. DE 45445814

In der Kategorie Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Geräteart: „Überwachungs- und Kontrollinstrumente für 
ausschließlich gewerbliche Nutzung“.

Innerhalb der EU

Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro und 
Elektronik-Altgeräte) zu entsorgen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen! Für ein 
umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen 
zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

Außerhalb der EU

Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zur sachgerechten Entsorgung von Elektronik-
Altgeräten.
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Wartungshinweise 
•	 Der Sensor muss immer parallel zur Erdachse ausgerichtet sein.

•	 Hinter dem Sensorglas befinden sich die Messelemente. Diese dürfen nicht durch Staub, Schmutz, Eis oder 
Schnee am Absorbieren von Sonnenstrahlung gehindert werden. Daher muss das Glas stets klar gehalten 
werden, zum einem durch Putzen mit Wasser oder Spiritus oder durch die Heizungsnutzung zum Abtauen von 
kältebedingten Ablagerungen.

•	 Eine Trocknungspatrone ist in die dafür vorgesehene Kammer am Sensorkopf 
einzusetzen. 

•	 Die Färbung des Indikators im aktiven Zustand ist BLAU.

•	 Die Trocknungspatrone ist dann zu ersetzen, wenn die Färbung des Indikators 40 %-PINK 
angenommen hat.

•	 Beim Wechseln bzw. Einsetzen der Trocknungspatrone wird die Abdeckung 
abgeschraubt, die alte Patrone entnommen, die neue Patrone mit der beschrifteten 
Papierseite zum Gerät zeigend eingesetzt und die Abdeckung wieder aufgeschraubt.

•	 Nach dem Wechsel der Trocknungspatrone stellt sich innerhalb eines Tages die 
Blaufärbung des Indikators wieder ein. 

•	 Lassen Sie den Sensor alle 2 Jahre vom Hersteller rekalibrieren. Zur Einsendung des Sensors sollten Sie die 
Originalverpackung aufbewahren und verwenden.

Sensorglas  
(dahinter befinden sich 
die Messelemente)

Abdeckung für die 
dahinterliegende 
Trocknungspatrone

Wasserdichte, 8-polige 
Steckerverbindung mit 
15 m-Kabel am Sensor zu 
montierenIndikator

Abdeckung

Beschriftete Papierseite 
der Trocknungspatrone

Kammer am Sensorkopf für 
die Trocknungspatrone
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Elektrischer Anschluss
STECKER-PIN-BELEGUNG

PIN Ader Funktion Anschluss an

1 rot Signal Sonnenschein 0/ 1 Volt 0/ 1 V Sonnenschein

2 blau Signal Masse GND Signal

3 grün Heizung 1 W +12 V Heizung 1 W

4 gelb Masse Spannungsversorgung GND Versorgungsspannung

5 grau Direkte Strahlung 1 mV = 1 W/m2 1 mV (W/m2) Strahlung

6 braun Versorgungsspannung +12 V Versorgungsspannung

7 weiss Heizung 10 W +12 V Heizung 10 W

8 schwarz Masse Heizung GND Heizung 10 W/1 W
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Analogausgang für Direktstrahlung
Als zusätzliche Größe kann ein Signal ausgegeben 
werden, das die Direktstrahlung darstellt. Dieses 
Signal ist gleich 0 V, wenn keine Direktstrahlung 
vorhanden ist und verhält sich linear mit dem Niveau 
der Strahlung. Der Kalibrierfaktor ist herstellerseitig 
bei 1 mV (entspricht 1 W/m2) festgesetzt.

Bauartbedingt bricht dieses Signal jedoch 
über die Mittagszeit signifikant ein. Daher ist 
zu beachten, dass dieses Ausgangssignal 
für die Direktstrahlung nicht die Messung 
mit einem Pyranometer oder Pyrheliometer 
ersetzen kann.

Maßzeichnung

Ausrichtung zum nächstliegenden Pol

Winkel α = Breitengrad

Mast α
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Technische Daten 
Sonnenscheindauer-Sensor 16203

Ident-Nr. 00.16203.110004

Messelemente Photo-Dioden

Messbereich Sonne ja/ nein; max. 1500 W/m2; Spektralbereich 400...1100 nm

Genauigkeit > 90 % über den Monat

Einsatzbereich -40...+70 °C

Ansprechzeit < 1 ms

Stabilität < 2 % / Jahr

Impedanz 1 kΩ

Ausgangssignal 0 ± 0,1 VDC:	 Sonne scheint nicht; Strahlungsdichte < 120 W/m2

1 ± 0,1 VDC: Sonne scheint, Strahlungsdichte > 120 W/m2 

Leistungsaufnahme bei  
Versorgungsspannung von 12 VDC 

Ohne Heizungsnutzung:	 < 0,1 W  
Mit Heizungsnutzung Stufe 1:	 1 ± 0,1 W (nominal) 
Mit Heizungsnutzung Stufe 2: 	 10 ± 1 W (nominal)  
Zur Eis- und Schneebefreiung bei >-15 °C und Wind < 1 m/s  

Thermostat schaltet Heizstufe 2 ein:	 bei < 6 °C ± 3 °C 
Thermostat schaltet Heizstufe 2 aus: 	 bei > 14 °C ± 3 °C 

Schutzklasse IP 67 

Abmessungen Siehe Maßzeichnung

Gewicht Ca. 0,9 kg

Normen/Standards EU/CE 89/336/EEC; 73/23/EEC

Lieferumfang 1 Sensor 16203; 1 Kabel, 15 m mit 8-poligem Stecker für wasserdichte 
Steckerverbindung mit dem Sensor; 2 Ersatz-Trockungspatronen*);  
1 Werkprüfzeugnis

VARIANTE

Ident-Nr. 00.16203.010004 Technische Daten wie Sensor 00.16203.110004  
jedoch ohne integriertem Thermostat für die Heizungssteuerung

*) Ersatz-Trocknungspatrone


